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1、 杯式举宫器的材料应为无毒材料制造。
2、 杯式举宫器的外边面光滑，杆部平直，无锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。
3、 杯式举宫器的螺旋钻应锋利，具有良好的穿刺和钻入性能。
4、 器械各连接焊接部位固定可靠，不得有虚焊、脱焊或堆焊现象。
5、 杯式举宫器具有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下消毒，不产生腐蚀现象。
6、 配置清单：
	序号
	产品名称
	规格型号（mm）
	单位
	数量

	1
	举宮杆
	
	支
	1

	2
	肌瘤钻
	大
	个
	1

	3
	肌瘤钻
	小
	个
	1

	4
	操作杆
	
	支
	1

	5
	举宮杯
	大φ47
	个
	1

	6
	举宮杯
	中φ42
	个
	1

	7
	举宮杯
	小φ39
	个
	1

	8
	举宮头
	
	个
	1

	9
	举宮头
	
	个
	1

	10
	举宮头
	
	个
	1

	11
	加力杆
	
	支
	1



